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BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION



Bilan des missions
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BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - BILAN DES MISSIONS réalisé restant



Bilan de la dosimétrie 
passive



DOSIMÉTRIE 
PASSIVE 
POUR LE 
CORPS ENTIER 
DU PERSONNEL

804 personnes surveillées  
2 agents en catégorie A
Aucun dépassement de limite
Dose cumulée maximale : 1,1 mSv
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BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - BILAN DE LA DOSIMÉTRIE PASSIVE

DOSE EFFICACE CUMULÉE SUR 12 MOIS CONSÉCUTIFS

Tranche 
d’exposition

Non détectable 
(< 0,05mSv) 

Inférieure à
1 mSv

Inférieure à
6 mSv

Supérieure à
6 mSv

2022 703 (87% =) 99 (12% =) 2 (æ) 0 (=)

Catégorie 
Limite de dose                    .

Publique
Pas de suivi

B A

Efficace (corps entier) 1 mSv 6 mSv 20 mSv



DOSIMÉTRIE 
PASSIVE 
POUR LES 
EXTRÉMITÉS 
DU PERSONNEL

104 personnes surveillées  
Aucun dépassement de limite
Dose cumulée maximale : 66 mSv
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BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - BILAN DE LA DOSIMÉTRIE PASSIVE

DOSE EFFICACE CUMULÉE SUR 12 MOIS CONSÉCUTIFS

Tranche 
d’exposition

Non détectable 
(< 0,1mSv) 

Inférieure à
50 mSv

Inférieure à
150 mSv

Supérieure à
500 mSv

2022 77 (74% =) 24 (23% æ) 1 (æ) 0 (=)

Catégorie 
Limite de dose                    .

Publique
Pas de suivi

B A

Efficace (corps entier) 50 mSv 150 mSv 500 mSv



DOSIMÉTRIE 
PASSIVE 
DE L’AMBIANCE 
AU POSTE DE 
TRAVAIL
100 postes surveillés. 

A partir de 2023 : positionnement des 
dosimètres sur la paroi des salles de 
blocs et non plus sur les arceaux.

Aucun dépassement de limite.

Stabilité de l’activité.

Suivi et traçabilité annuelle par les 
CRP des différents sites.
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BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - BILAN DE LA DOSIMÉTRIE PASSIVE

CUMUL DE LA DOSE EFFICACE POUR L’ANNÉE

Tranche 
d’exposition

Non 
détectable 

(< 0,05mSv) 

Inférieure 
à

1 mSv

Inférieure 
à

6 mSv

Inférieure 
à

20 mSv

Supérieure 
à

20 mSv

2022 72 (72 %) 22 (22 %) 4 (4 %) 2 (2 %) 0



Dosimétrie non rendue



DOSIMÉTRIE 
NON RENDUE

Taux de perte national (établissements 
comparables) : entre 5 et 10 %
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BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - DOSIMÉTRIE NON RENDUE

Nombre de porteurs et de dosimètres en 2022 :

Nombre de
porteurs

Nombre de 
dosimètres 

Dosimètres 
Hors délais (retard > 4 

mois)
Dosimètres perdus

Quantité % Quantité %

703 3195 386 11 211 7



Résultats de 
l’évaluation des risques
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BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES RISQUES

La majorité des travailleurs  à risque inférieur aux valeurs limites 
publiques, sauf …

Évaluation prévisionnelle de la dose reçue sur 12 mois (en mSv)

POSTE FONCTION
Dose Corps 

Entier
Dose 

Cristallin
Dose 

Extrémités

ARCHET – Radiologie interventionnelle Radiologue 2 3 214

PASTEUR – Neuroradiologie 
interventionnelle

Radiologue 1,7 6 49

PASTEUR – Tomodensitométrie 
interventionnelle

Radiologue 0,5 3 146

INTERNAT – Bloc opératoire Chirurgien 2 7 20

PASTEUR – Chirurgie vasculaire Chirurgien 2 6 19

Optimisation de l’exposition en Endoscopie digestive grâce à 
l’acquisition d’équipements de protection collective.



Vérifications (ex-
contrôles techniques)



VÉRIFICATIONS (EX-CONTRÔLES TECHNIQUES)
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Programme de vérification

l Disponible sur Ennovdoc (VSGR-RDP-PR-049)

l Les installations sont vérifiées :
n en interne par l’UPRI (annuellement et suite à une modification)
n en externe par un organisme accrédité (à la mise en service, suite à une modification majeure 

et tous les 3 ans pour les arceaux des blocs opératoires)

Non-conformités

l Observations de gravité mineure

l Tracées dans ABGX®

l Font l’objet d’un suivi qui relève l’état jusqu’à la mise en conformité

BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - VÉRIFICATIONS (EX-CONTRÔLES TECHNIQUES)



Audits internes de 
radioprotection



MAI-JUIN 2022
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Quelques enseignements tirés de ces audits sont à souligner :

l Dans la majorité des secteurs, seul le personnel nécessaire à l’intervention reste en 
salle lors du déclenchement des rayons X.

l Dans la majorité des secteurs, le port et le rangement des équipements de 
protection individuelle sont satisfaisants.

l Le taux de formation du personnel médical s’est amélioré pour la majorité des 
secteurs.

l Le port de la dosimétrie du personnel médical doit s’améliorer pour la majorité des 
secteurs.

l La chirurgie vasculaire et le bloc technique de cardiologie sont les secteurs les plus 
attentifs à la culture de la radioprotection.

BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - AUDITS INTERNES DE RADIOPROTECTION



Bilan de l’inspection 
ASN (15 novembre 
2022)



DOMAINE « PRATIQUES INTERVENTIONNELLES 
RADIOGUIDÉES »  PASTEUR
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Points forts relevés :

l Les équipes en charge de la radioprotection et de la qualité sont impliquées.

l La présence de manipulateurs en électroradiologie médicale au bloc permet de 
diffuser des bonnes pratiques.

BILAN DE L’ANNÉE 2022 POUR LA RADIOPROTECTION DU PERSONNEL - BILAN DE L’INSPECTION ASN (15 NOVEMBRE 2022)

Demandes d’amélioration :

l Respecter l’obligation de formation à la radioprotection des travailleurs.

l Respecter l’obligation de visite médicale initiale et sa périodicité de renouvellement.

l Encourager la déclaration des événements indésirables relatifs à la radioprotection.

Réponses :

l Les contrats de pôle ont été intégrés dans les contrat qualité.

l Renforcement des ressources humaines du Service Prévention Santé au Travail.

l Travail en cours avec le pôle Imagerie pour définir les événements indésirables.




